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#1 

#1 幻灯片 
各位好!我是唐娜•海德里 (Donna Headlee)，我的展示的题目是《赞助者实现高质量器械研

究的策略》。医疗器械和放射健康中心法规遵守办公室生物研究监督处制作了这个展示，

讨论有关建议，或者我们所说的最佳方法，以便协助你们赞助者进行高质量研究。这并不

是无所不包的展示。(35 秒) 

 

#2 

#2 幻灯片 

这个展示的目的是确认整个临床试验数据生命周期中的质量概念，解释进行高质量研究的

最佳方式，并且阐述制定和实施纠正和预防措施计划的组成部分。这个计划常常用英文缩

写 CAPA 表示。(22 秒) 

 

#3 

#3 幻灯片 

为了达到这些目标，我会讨论高质量数据、数据生命周期、以及高质量研究的各种概念。

建议，就是我们所说的对于赞助者进行高质量研究有帮助的提示，以及在进行研究的每一

个步骤中都实现高质量的质量系统。(23 秒) 

 

#4 
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在整个展示中，我会把试验、研究、规程、临床调查、以及调查等词作为同义词使用。还

有，调查员、临床调查员、以及首席调查员这几个词可以互换。为了讨论高质量数据和高

质量研究，我要从原始资料数据和原始资料来源文件的定义说起。(26 秒) 

 

#5 

#4 幻灯片 

原始资料数据是原始记录以及经认证的原始记录副本上有关临床发现、观察或者其它活动

的所有信息。这些信息对该临床研究进行再造和评估至关重要。原始资料数据包含在原始

资料来源文件之中。(22 秒) 

 

#6 

#5 幻灯片 

原始资料来源文件是阐述或者记录某次试验的方法、行动、以及/或者结果的所有形式的

所有记录。原始资料来源文件可以是原始记录或者经过认证的副本。这些原始资料来源文

件可以包括医院记录、诊所和办公室图表、实验室笔记、备忘录、试验对象日记，评估检

查项目单、器械问责记录、自动仪器记录的数据、照片底片、微型胶片或者电磁媒介、

X-光、或者试验对象档案。(38 秒) 

 

#7 

原始资料来源文件在临床试验中产生，可以用书面或者电子形式保存。关键是这种数据要

可以使用、准确、完整、并反映最新状况。食品和药品管理局对医疗器械安全性和有效性

的评估建立在研究数据的基础之上。因此，原始资料来源文件需要高质量和真实。(29 秒) 
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#8 

#6 幻灯片 

高质量数据的要素包括：可以找到来源，也就是和具体的原因或者来源相联系；清晰，能

够看清、分辨、发现或者理解；现时，就是在同一时期产生、存在或者发生，也就是说，

反映最新状况；原始来源，就是制作副本、再造、或者翻译的原本；准确，完全符合事

实，正确无误。(37 秒) 

 

#9 

这些概念常常用英文缩写称为 ALCOA。使用 ALCOA 的概念可以导致具备高质量的数

据，就是数据准确、完整、反映最新状况。(17 秒) 

 

#10 

#7 幻灯片 

如果你遵循食品和药品管理局和机构审议委员会批准的规程将数据和质量合为一体，其结

果就是高质量研究。(7 秒) 

 

#11 

医疗器械研究的目的是获得有关医疗器械的知识，理解医疗器械的安全性和有效性，以便

能够让这些器械广泛用于病人治疗，改善公众健康。你的研究结果可以用于向食品和药品

管理局提出的医疗器械申请，证明该器械的安全性和有效性，以便获得批准，向公众推销

这个器械。(28 秒) 

 

#12 
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我们都是消费者。你今天的研究在未来可能影响我们中间的任何人。请这样想：数据也有

生命周期。(11 秒) 

 

#13 

#8 幻灯片 

这幅幻灯片突出显示了数据生命周期中的一些阶段。确保高质量数据在招收试验对象之前

就开始了，赞助者和调查员在这个时候合作制定一份设计良好的规程。(17 秒) 

 

#14 

数据收集始于调查员在临床地点招收试验对象。做为赞助者，你应该保证调查员遵守规

程，并且确保调查员用文件记录所有与研究中的各项结果有关的数据，包括加入资格、试

验对象评估、诊断测试、器械问责、意外不良器械效果、以及试验对象的结果等，这一点

至关重要。(32 秒) 

 

#15 

确保这一点的一个途径就是监督在现场产生的数据，遵守规程。确保高质量研究是一项集

体行动。不仅研究现场人员与此有关，你雇用的人员、赞助者、还有数据经理、程序员、

统计员、已经准备向食品和药品管理局提交的数据的撰写人也都与此有关。(27 秒) 

 

#16 

然后，食品和药品管理局的人就会审查这个高质量数据，评估这些数据，研究做出有关器

械安全性和有效性的风险益处决定的研究结果。这个器械是否在合理范围内足够安全，足
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够有效，可以向大众推销？数据的生命周期最终会使它回到病人这里来，整整走了一圈，

其间从研究数据中提取标签上的信息。(33 秒) 

 

#17 

临床医生使用标签或者使用说明对照顾病人做出适当的决定。考虑到这个生命周期，你可

以明白，在每一阶段都注入高质量是至关重要的。在这个展示中，我会突出强调数据生命

周期中的一些阶段，以及一些确保质量的建议。(30 秒) 

 

#18 

#9 幻灯片 

下面，我要讨论你做为赞助者可以使用的实现高质量器械研究的策略。这包括得到对规程

的反馈、选择合格的调查员和临床地点、提供适当的培训、确保适当的监督、以及取保调

查符合法律法规。(20 秒) 

 

#19 

在下几幅幻灯片里，我会解释每一项策略。这些策略基于食品和药品管理局临床研究的法

规、进行临床研究的经验、已经来自进行器械研究检查的经验。在食品和药品管理局进行

器械研究检查期间，(22 秒) 

 

#20 

#10 幻灯片 

食品和药品管理局经常指出调查员没有遵循调查计划或者研究规程。这些检查发现可以对

数据质量产生重大影响。正如我前边提到的，实现试验的高质量始于招收试验对象之前。
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始于制定一个设计良好的规程。食品和药品管理局的经验显示，仔细评估规程可以减少偏

离规程的现象。(32 秒) 

 

#21 

在计划研究时，要与潜在的调查员、科学专家、以及食品和药品管理局的审查员磋商。他

们的评估应该包括下述问题：招收/排除标准是否限制太严？程序的时间安排在临床方面

是否妥当、可行、以及能够获得？(22 秒) 

 

#22 

初始研究视察和研究跟进的测试程序是否适合于终端研究？经验显示，收集过多有趣但是

不必要的数据和确保收集一切必要数据支持终端，这两者之间有一个微妙的平衡。(20 秒) 

 

#23 

一些制定病例报告表的策略包括：病例报告表应该将注意力集中在关键的安全性和有效性

终端数据上。如果病例报告表的目的是收集与临床手术表现平行的数据，就会有帮助。在

可能的情况下应该使用打勾框，避免文字叙述。最重要的是简捷。食品和药品管理局的法

规规定赞助者挑选通过培训和有经验的合格调查员，对具体的器械进行调查。(32 秒) 

 

#24 

#11 幻灯片 

其它考虑应该包括根据被研究的病人群的状况来评估调查员的知识、训练和经验。(14 秒) 

 

#25 
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例如，对于一种可植入体内的听力系统，可能需要一个有植入助听器械经验和有专科听力

测试经验的耳鼻喉专科医生。还要挑选致力于进行研究的调查员。(19 秒) 

 

#26 

在食品和药品管理局检查期间，我们常常看到调查员弄不清楚自己是研究人员还是临床医

生。做为赞助者，你还应该考虑的东西有：(14 秒) 

 

#27 

#12 幻灯片 

调查员是否具备从事医疗器械临床研究试验的经验？(6 秒) 

 

#28 

他们是否具备有关实施受调查器械研究法规和指南的知识？如果他们缺少知识和经验，也

不必排除他们。不过，他们可能需要进一步培训和现场监督。为了进一步评估调查员的资

格，还要考虑食品和药品管理局对该调查员的检查以及他遵守法规法律的历史。(26 秒) 

 

#29 

审查诸如 FDA483 表、警告函、提醒函、机构审议委员会暂停资格等项目。再说一次，不

一定排除一位检查历史不理想的调查员。不过，做为赞助者，可能要提供进一步培训和监

管。不要把你的评估仅仅限于调查员。(25 秒) 

 

#30 

#13 幻灯片 
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评估现场，调查员和研究工作人员是否有充足的时间进行调查？他们还参与多少其它研

究？他们能随叫随到吗？现场有足够的工作人员提供辅助，以便确保成功完成研究吗？

(19 秒) 

 

#31 

现场有必要的设备和辅助系统吗？比如进入规定的实验室，拿到诊断书、化验单、以及放

射线检查结果。例如，规程可能要求进行 PET 扫描，即正电子发射计算机断层扫描。因

此你需要确定这个地点是否具备 PET 扫描仪。(22 秒) 

 

#32 

实施临床试验是一项耗时的集体努力，因此还要评估研究团队所受培训时间是否充足以及

团队的资格。(9 秒) 

 

#33 

#14 幻灯片 

下属调查员、研究协调人、数据经理、以及研究监督者是否经过培训，具备经验，具备适

当的资格呢？(11 秒) 

 

#34 

经验显示，制定和实施标准运作程序、而且具备准备工作核对表的赞助者在挑选合格调查

员和适当研究地点时是成功的。做为赞助者，你应该对研究工作人员提供适当的培训。

(19 秒) 
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#35 

#15 幻灯片 

培训首席调查员、下属调查员、研究协调人、以及辅助工作人员对于取得成功的研究结果

至关重要。我们常常听说临床调查员把他们在遵守法规方面的缺陷归咎于缺乏赞助者培训

或者研究工作人员不胜任。(21 秒) 

 

#36 

培训应该在研究之前进行，培训的时候，如果必要，要替换基本工作人员。培训应该包括

下述内容：澄清具体研究预期的内容。突出强调研究程序、化验、以及评估，特别是这些

内容与标准医护不同的话。(20 秒) 

 

#37 

强调任何该器械独一无二的操作程序或者用途，尤其是人的因素。例如，一根导管有一种

特别的方式插入目标血管，要求仔细、精确放置，以避免刺穿血管。这种放置和插入手术

不同于类似导管的例行程序。(27 秒) 

 

#38 

研究工作人员没有受到受调查器械放置和插入手术的培训。开始几个试验对象不幸地经历

了与血管刺穿有关的不良事件。赞助者了解到这个事件，然后培训了他的所有研究工作人

员。(18 秒) 

 

#39 
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研究之前的培训可能会防止这个问题和试验对象遭遇的不良效果。培训的其它项目包括良

好的临床行为，包括法规规定和同意手续，强调这是一个正在进行的过程。(19 秒) 

 

#40 

培训应该强调临床医生的角色，而不是临床调查员的角色。例如，遵循研究规程或者调查

计划的重要性，调查计划常常要求进行进一步的诊断化验、检查、以及进一步查阅文件。

(18 秒) 

 

#41 

#16 幻灯片 

即使是有经验的检查员，我们也强烈建议赞助者至少提供一次对具体法规的快速审查，包

括他们同机构审议委员会和赞助者规定的互动。最理想的情况是，每一个临床地点都应该

定期向所有研究工作人员提供良好临床规范的更新培训。(24 秒) 

 

#42 

这种培训应该包括提醒征得同意手续的重要性。在一个正在进行的研究中，任何时候器械

或者规程发生重大改变，或者监督工作暴露出问题，都要提供重新培训。其它提供重新培

训的理由包括，如果跟进指南、指导、以及你的讯问没有使所在设施符合法律法规等等。

(24 秒) 

 

#43 
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如果存在严重的试验对象不符合法律法规的情况，可能表示需要重新强调知情同意。或者

如果存在需要重新培训有问题地点的紧迫理由。要确保所有的培训和重新培训都记录下

来。原始记录应该保留在研究地点。(30 秒) 

 

#44 

但是赞助者也应该保留一份副本。重大的不符合法律法规现象的时间越长，研究数据就越

危险。根据联邦法规第 21 卷第 812 部分 46 条（A）款，赞助者有责任确保调查员遵守法

律法规。我会在下几幅幻灯片里进一步讨论确保调查员遵守法律法规问题。(23 秒) 

 

#45 

#17 幻灯片 

确保数据质量的一个关键步骤是监督过程。食品和药品管理局的规定要求赞助者适当地监

督试验。监督的目的是确保试验对象得到保护，在整个数据生命周期，数据准确、反映最

新状况、而且完整。(17 秒) 

 

#46 

监督不当是医疗器械和放射健康中心对赞助者进行的生物研究监督检查发现的最普遍的漏

洞。定期的原始资料来源文件核实可以防止无数的重复寻问和数据库过时的问题。监督视

察也可以是向新的和/或者没有遵守法律法规的研究工作人员，以及由于规程更新和变化

而提供培训的好时机。(26 秒) 

 

#47 
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食品和药品管理局对于器械研究的规定要求赞助者提交书面成文程序，也叫做标准运作程

序，以便监督重大风险器械研究。按规定，这些研究要食品和药品管理局批准调查性器械

免除以后才能开始。不过，规定并没有说明监督的频率。(23 秒) 

 

#48 

我们的经验显示，监督应该提早和经常进行，以便符合具体研究的需求。监督视察的时机

可以各不相同，因为每一项研究和地点都各不相同。提早监督能够确保研究地点做好准

备。(18 秒) 

 

#49 

这意味着，在已经招收几个试验对象之后，进行一次监督视察，确保该地点真正懂得规

程，遵守规程，而且试验对象符合接纳/排除标准。经常监督可以在问题和违规现象重复

出现之前抓住它们。(21 秒) 

 

#50 

在现场监督视察期间，检查的关键领域包括试验对象保护项目，例如知情同意，机构审议

委员会审查和批准函，以及机构审议委员会对研究进行的定期审查，遵守调查员协议、调

查计划和规定的情况，意外不良器械效果的文件记录和报告情况，原始资料来源文件核

实，病例报告表准确度和完整性的审查，以及器械问责记录的准确和完整性的审查。(39

秒) 

 

#51 
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我们要强调，监督应该遵循完善的程序，提早经常进行，而且监督是一个过程，不是一次

性视察，而且一个不断持续的过程，赞助者可以以此确保数据质量。我们建议制定一个预

先确定的策略，以便确保临床调查员遵守。(25 秒) 

 

#52 

#18 幻灯片 

做为赞助者，规定要求你让不违规的调查员遵守法律法规。食品和药品管理局建议你一开

始就特别提醒调查员遵守法律法规的计划，并且在调查员协议中包括这一条。(20 秒) 

 

#53 

讨论不遵守法律法规的后果，例如停止运送器械、暂时中止该地点的参与、拒绝接受数

据、以及终止该地点参与。做为一个不断持续的过程，赞助者应该确保迅速审查监督和审

计报告，并且立即采取措施纠正违规的现象。(27 秒) 

 

#54 

#19 幻灯片 

我最后的展示题目是在进行研究的每一个步骤中都实现高质量的质量系统。食品和药品管

理局关于器械生产的规定要求生产厂家遵循一套质量程序。(15 秒) 

 

#55 

赞助者可以应用这些概念进行和督导临床试验，使临床试验的每一个步骤都是高质量的，

在数据生命周期的每一个阶段都评估这个程序，以确保高质量数据，并且确保数据准确、

完整、反映最新状况。(22 秒) 
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#56 

食品和药品管理局的《医疗器械质量系统规定》阐述了一个非常有效的工具，用英文缩写

称为 CAPA，或者叫“纠正与预防措施计划”。(9 秒) 

 

#57 

#20 幻灯片 

制定和实施一个有效的“纠正与预防措施计划”可以成为协助进行高质量临床试验的工

具。我要强调，这个计划是一个过程，要求进行评估和监督，以便确保这个计划持续有

效。(22 秒) 

 

#58 

#21 幻灯片 

 “纠正与预防措施计划”的步骤是评估问题根源，评估问题的严重程度，制定改正问题

的措施，然后实施纠正措施，避免再次出现。仅说我会改正或者说我将来会这样做，这是

不够的。(16 秒) 

 

#59 

每一个“纠正与预防措施计划”的步骤都应该完成，并且予以评估。制定一个实施计划和

再次评估计划有效性的时间表，这一点也很重要。一旦实施了这个计划，不要想当然地认

为它是有效的。要评估实施计划的持续不断的有效性。(23 秒) 

 

#60 
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培训所有人员，用文件记录整个过程，这也很重要。(9 秒) 

 

#61 

#22 幻灯片 

概括起来，在这次展示中，我讨论了在器械研究中实现高质量的各种策略。我阐述了高质

量数据应该存在于整个数据生命周期，以便确保高质量临床试验。(12 秒) 

 

#62 

我确认了你在研究试验期间的最佳实施方式。最后，我解释了制定和实施“纠正与预防措

施计划”的一种高质量系统。所有这些策略合起来会有助于你做为赞助者实现高质量器械

研究。请记住，研究是在像你我一样的人身上实施的。对于形成医疗器械合理的安全性和

有效性，高质量数据必不可少。感谢各位的参加。(37 秒) 


